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RESUMO: Neste trabalho apresenta-se um estudo realizado para avaliar computacionalmente o 
uso de implantes curtos em reabilitação mandibular total com base no Método dos Elementos 
Finitos. Em particular, verifica-se como o comprimento desses implantes influencia a 
distribuição de tensões durante a aplicação de cargas mastigatórias em reabilitações 
mandibulares de acordo com o conceito All-on-4®. 
1 INTRODUÇÃO  
Casos de reabsorção óssea severa são 
frequentes e de difícil reabilitação com 
prótese removível, fazendo dos implantes 
dentários a única opção eficaz. No entanto, 
em casos extremos, o correto 
posicionamento dos implantes dentários 
pode estar comprometido pelas condições 
anatómicas existentes. 
A utilização de implantes curtos na 
reabilitação oral foi inicialmente 
descartada, pois um implante curto está 
associado a uma menor superfície de 
contacto com o osso alveolar e assim, a 
osseointegração poderia estar 
comprometida [1, 2]. Contudo, a introdução 
de novos modelos para os implantes e de 
processos de fabrico, com consequente 
aumento da superfície de contacto 
osso/implante, levou a que os implantes 
curtos se tornassem uma boa alternativa na 
reabilitação de zonas com pouca 
disponibilidade óssea [1, 2]. A definição de 
implantes curtos ainda não está 
estabelecida. Alguns referem que para um 
implante ser considerado curto, o seu 
comprimento terá de ser ≤ 10 mm, enquanto 
outros afirmam que deverá ser < 10 mm, < 
8,5 mm, < 8 mm, < 7 mm, ou até mesmo ≤ 
5 mm [3-9]. 
O termo implante angulado refere-se a um 
implante cuja orientação é igual ou superior 
a 30º relativamente a um implante/eixo 
axial. A colocação destes implantes 
apresenta benefícios cirúrgicos e protéticos: 
permite implantes mais compridos em casos 
de altura óssea mais reduzida, aumentando 
a área de contacto e a osseointegração; 
diminuí a necessidade de cantilever em 
reabilitações totais, permitindo uma melhor 
distribuição das forças mastigatórias; 
permite melhor ancoragem no osso cortical; 
e reduz a necessidade de enxertos ósseos e 
elevação de seio [10, 11].  
2   Objetivos 
Este trabalho teve como principal objectivo 
avaliar em que medida o comprimento de 
implantes colocados com angulação 
definida pode influenciar a distribuição de 
tensões aquando da aplicação de cargas 
mastigatórias, em reabilitações 
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mandibulares segundo o conceito All-on-
4®. Pretendeu-se também entender quais as 
regiões da interface osso/implante sujeitas a 
maiores valores de tensão, e qual a 
influência do comprimento do implante 
nesses valores. Por último, pretendeu-se 
avaliar se a simulação com recurso a uma 
mandíbula “virtual” modelizada em CAD 
apresentava diferenças relativamente a uma 
simulação equivalente mas tendo por base 
uma mandíbula “real”. 
3  Materiais e Métodos 
A modelização das estruturas em estudo foi 
realizada em SOLIDWORKS®. Os 
implantes foram modelizados tendo por 
base o implante comercial Straumann 
Standard Plus Tissue Level Roxolid 
Implant®, Figura 1. Este implante 
apresenta um colo com 4,8 mm de largura 
(regular neck) e uma largura de corpo de 
4,1 mm, sendo posteriormente a base para a 
modelização do pilar protético. Foram 
modelizados dois tipos de pilares: um com 
angulação reta e um outro com angulação 
de 30º. Foram ainda modelizados quatro 
implantes de comprimentos: 8, 6 e 4 mm, 
acoplados ao pilar angulado; e 8 mm, 
acoplado ao pilar reto. Por último, realizou-
se também a modelização de um parafuso 
protético para ligar o pilar ao implante.  
Foram modelizadas duas mandíbulas: A 
“real” foi modelizada tendo como base em 
imagens de tomografia computorizada 
obtidas através de um sistema ORTOPHOS 
XG 3D. Neste caso, foi necessário recorrer 
ao Mimics® para identificar as diferentes 
estruturas da mandíbula: osso cortical, osso 
medular e nervo alveolar inferior. A 
mandíbula “virtual” foi modelizada no 
Abaqus® com dimensões semelhantes à 
“real” mas não apresentando os detalhes 
anatómicos desta. Esta segunda mandíbula 
foi também dividida em osso cortical e osso 
medular. 
Por último foi modelizada uma barra em 
aço no Mimics® de forma a simular a 
prótese fixa implanto-suportada. 
Seguidamente, os modelos foram agrupados 
de modo a se comportarem como um só, e 




Figura  1 – Modelo volumétrico com implantes distais de 8 mm. 
 
 
Figura  2 – Modelo volumétrico com implantes distais de 6 mm. 
 
 
Figura  3 – Modelo volumétrico com implantes distais de 4 mm. 
 
Foram realizados seis modelos 
volumétricos: 3 com base na mandíbula 
“real” e 3 com base na “virtual”. Em todos 
foram colocados 2 implantes retos de 8 mm 
na zona correspondente aos dentes 32 e 42, 
variando-se depois o comprimento dos 
implantes angulados distais. Assim, para 
cada mandíbula, existiu um modelo com 
implantes distais angulados de 8, 6 e 4 mm 
de comprimento, Tabela 1. 
 











1 “Virtual” 8 mm 8 mm 
2 “Virtual” 8 mm 6 mm 
3 “Virtual” 8 mm 4 mm 
4 “Real” 8 mm 8 mm 
5 “Real” 8 mm 6 mm 
6 “Real” 8 mm 4 mm 
 
Para a criação dos modelos volumétricos e 
geração da malha utilizou-se o Abaqus®, 
usando as propriedades indicadas na Tabela 
2. 
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Tabela  2 - Propriedades mecânicas dos materiais. 
Material Módulo de Young (GPa) 
Coeficiente de 
Poisson 
Osso cortical 13,7 0,3 
Osso trabécular 1,37 0,3 
Titânio 115 0,3 
Aço 200 0,3 
Por último foram definidas as condições 
fronteira: implantes considerados 
totalmente osteointegrados; conexão 
perfeita entre osso/implante/prótese; e 
movimento das mandíbulas limitado através 
da sua fixação a distal. Por último, foi 
necessário definir forças mastigatórias que 
permitissem simular condições de 
mastigação reais. Assim, foram 
consideradas forças bilateralmente sobre 
três zonas distintas: caninos, pré-molares e 
molares, Tabela 3. 
 
Tabela  3 - Forças mastigatórias adotadas. 





As forças foram simuladas verticalmente à 
prótese considerando-se três tipos de 
mastigação: 
• Mastigação bilateral (forças a atuar 
na totalidade em todas as zonas); 
• Mastigação unilateral sobre pré-
molares (forças a atuar 
unilateralmente no terceiro 
quadrante apenas sobre os pré-
molares); 
• Mastigação unilateral sobre o 
cantilever (forças a atuar 
unilateralmente, no terceiro 
quadrante apenas sobre a zona do 
cantilever). 
 
Para cada tipo de mastigação foram 
realizadas 4 simulações, alterando o ponto 
de aplicação das forças, tendo sido 
registados os valores de tensão máximos 
tanto ao nível da reabilitação como ósseos. 
 
4 - Resultados 
Independentemente do tipo de mastigação e 
da mandíbula utilizada, os valores máximos 
de tensão na estrutura foram sempre 
registados a distal dos implantes distais na 
superfície do implante ou do pilar angulado, 
Figuras 4 e 5. 
 




Figura  5 - Exemplo da zona de tensão máxima num modelo com a 
mandíbula ''real''. 
 
A nível ósseo, a zona de tensão máxima 
registou-se sempre no osso cortical a distal 
dos implantes angulados, Figura 6. 
 
Figura  6 - Resultado das tensões no osso fruto da mastigação bilateral (A), 
unilateral sobre cantilever (B) e unilateral sobre pré-molares (C) no 
implante de 6 mm. 
 
Obtiveram-se as estatísticas descritivas 
(média e desvio padrão) das forças obtidas 
para cada tipo de mastigação em função do 
modelo utilizado, atendendo ao implante, 
ao osso e para a mandíbula “virtual” 
(Tabela 4) e para a “real” (Tabela 5). 
A Tabela 4 permite comparar os valores 
máximos de tensão obtidos tanto a nível 




















Increment      1: Step Time =    1.000
Primary Var: S, Mises
Deformed Var: U   Deformation Scale Factor: +1.000e+00
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Tabela  4 – Tensões, em MPa, encontradas em cada tipo de mastigação em 
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Atendendo aos resultados apresentados na 
Tabela 4, verifica-se que para o implante e 
em termos médios, a tensão exercida 
aumenta nos três tipos de mastigação entre 
modelos. A dispersão dos resultados não 
apresenta comportamento típico. 
Relativamente às tensões exercidas no osso, 
verifica-se que estas foram mais baixas no 
modelo 5, e também foi neste modelo que 
ocorreram as menores dispersões de 
resultados. Já a Tabela 5 apresenta as 
tensões obtidas para cada tipo de 
mastigação/modelo no implante e no osso 
na mandíbula “real”. 
 
Tabela  5 – Tensões, em MPa, encontradas em cada tipo de mastigação em 

































































Da Tabela 5 e atendendo ao implante usado, 
tem-se que, em termos médios, as tensões 
foram mais elevadas no modelo 3, enquanto 
os valores mais baixos foram no modelo 1 
para as mastigações bilateral e unilateral 
sobre cantilever, e no modelo 2 na 
mastigação unilateral sobre os pré-molares. 
Quanto ao osso, verifica-se que os valores 
médios mais baixos das forças exercidas 
ocorreram no modelo 2 nas mastigações 
unilaterais, e no modelo 1 na mastigação 
unilateral, já os valores mais elevados 
verificaram-se no modelo 3 nos três tipos 
de mastigação. Comparando a Tabela 4 
(mandíbula “virtual”) com a Tabela 5 
(mandíbula “real”), conclui-se que os 
resultados são consideravelmente 
diferentes, com exceção para o implante da 
mastigação bilateral no modelo de 8 mm (1 
e 3) e da mastigação unilateral sobre o 
cantilever para o modelo de 4 mm (3 e 6). 
 
Na Tabela 6 encontram-se os resultados das 
tensões exercidas sobre o implante e sobre 
o osso incluindo todas as mastigações em 
função do modelo. Observa-se que 
relativamente às tensões sobre o implante 
os modelos com implantes distais de 8 mm 
apresentam o valor médio mais baixo 
(380,32 MPa) e os modelos com implantes 
distais de 4 mm o valor médio mais alto 
(442,47 MPa). Relativamente às tensões 
exercidas sobre o osso o valor médio mais 
baixo ocorreu nos modelos com implantes 
distais de 6 mm (124,68 MPa) e o mais 
elevado nos modelos com implantes distais 
de 8 (177,56 MPa).  
 
Tabela  6 - Comparação dos resultados das tensões (em MPa) sobre o 

































3 – Discussão 
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Os resultados registados a nível da tensão 
óssea são muito elevados. O limite de 
tensão do osso cortical é de 170 MPa. Neste 
estudo estes valores foram ultrapassados, 
sendo que o valor mais baixo de tensão 
óssea foi encontrado na mastigação 
unilateral sobre pré-molares no modelo 2 
(49,25 MPa) e o valor mais elevado na 
mastigação bilateral no modelo 6 (628 
MPa). Há alguma dificuldade em entender 
de que forma tensões elevadas afetam o 
osso; no entanto, segundo Baggi et al em 
2013, a reabsorção óssea afeta sobretudo a 
região em redor do colo do implante, 
produzindo uma lesão com aspeto de 
cratera e que pode ser induzida por trauma 
cirúrgico, infeção bacteriana ou cargas 
excessivas, como por exemplo em casos de 
bruxismo ou próteses mal adaptadas. Nestes 
casos, as tensões elevadas podem induzir 
deformação óssea o que vai, 
inevitavelmente, levar a reabsorção óssea 
[12]. 
Os valores elevados encontrados podem ser 
justificados de diferentes formas. O 
comprimento do cantilever foi de 20 mm, 
sendo que o ponto mais distal de aplicação 
de forças mastigatórias foi de 16 mm a 
distal do início do cantilever e o ponto mais 
mesial a 13,2 mm. Segundo Correa et al., o 
valor máximo que um cantilever deverá 
apresentar para ser considerado seguro em 
termos de distribuição de tensões para a 
estrutura e para o osso é de 10 mm, sendo 
que cantilevers com 15 mm de 
comprimento induzem sobrecarga sobre a 
estrutura e sobre o osso o que pode levar à 
falência da reabilitação. Neste estudo, 
nenhum modelo apresentou todos os 
valores de tensão abaixo do limiar dos 170 
MPa. Outra justificação para os valores 
elevados é o suporte criado para a prótese. 
Neste trabalho, a prótese apenas apoiava em 
quatro implantes. Li et al. estudou o efeito 
da angulação dos implantes distais num 
modelo tipo All-on-4, através de uma 
análise por elementos finitos. No seu 
estudo, a prótese estava assente sobre a 
mandíbula e sobre os implantes, sendo que 
o valor máximo de tensão que encontrou no 
osso foi de 58,46 MPa, tendo utilizado 
implantes de tamanho standard (10 mm) e 
longos (4 mm) [13]. No nosso estudo, a 
prótese encontrava-se a uma distância de 
3,8 mm do osso alveolar, sendo assim 
impossível qualquer outro apoio que não 
sobre a estrutura dos implantes. O mesmo 
aconteceu no estudo do grupo de Barão, 
que comparou o tipo de retenção de 
próteses totais, a presença de cantilever e a 
utilização de prótese fixa, em reabilitações 
totais mandibulares com recurso a 4 
implantes de comprimento standard (11,5 
mm), sendo que foi admitido o contacto 
entre a prótese e o restante modelo. Neste 
estudo, foi também simulada a presença de 
gengiva. Os valores máximos de tensão ao 
nível ósseo foram registados na 
sobredentadura sobre a barra (97,1 MPa). 
No entanto, estes valores não podem ser 
diretamente comparados com os do 
presente estudo, pois no nosso estudo a 
tensão mastigatória aplicada foi de 200 N 
sobre a zona molar, enquanto que no estudo 
de Barão et al., a tensão aplicada foi de 100 
N [14]. 
Outra questão pertinente, e que 
provavelmente poderá ter levado a um 
aumento da tensão registada é a área de 
aplicação das forças mastigatórias. Barão et 
al. admitiu a aplicação de forças 
mastigatórias num ponto específico, ao 
invés de serem aplicadas numa área poderá 
levar a uma falsa concentração de tensões e 
a um aumento do seu valor. Por último, é 
relevante afirmar que uma das limitações 
conhecidas dos elementos finitos se 
relaciona com os picos de tensão extremos 
obtidos em nós em arestas dos modelos e 
que não correspondem a valores reais. De 
facto, a observação dos resultados obtidos 
mostrou que, tanto a nível ósseo como 
implantar, os valores mais elevados de 
tensão se encontravam em arestas 
específicas dos modelos, como nas cristas 
de roscas.  
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No presente estudo, os valores de tensão 
máxima foram sempre registados na 
estrutura dos implantes angulados distais. 
Este resultado vai de encontro com a 
literatura revista [15]. Há um pormenor 
importante que deve ser referido. A análise 
dos resultados obtidos mostra que de facto 
os valores máximos de tensão no implante 
estão a distal do complexo implante/pilar. A 
maioria dos pilares protéticos é hoje em dia 
feita do mesmo material do implante o que, 
na maioria dos casos é o titânio Ti-6Al-4V 
cuja tensão de limite elástico se situa entre 
os 800 e os 1100 MPa. No entanto, não 
sendo uma peça única, uma tensão elevada 
e contínua ao longo do tempo sobre o pilar, 
causa fadiga e pode levar a que este ceda no 
local onde é mais fraco, isto é, ao nível do 
parafuso protético que o mantem coeso com 
o implante. 
A utilização de dois tipos de modelos, um 
baseado numa mandíbula humana e outro 
elaborado totalmente de modo virtual, levou 
a resultados com diferenças estatisticamente 
significativas. Nesse sentido, é necessário, 
sempre que possível, realizar estudos com 
recurso a modelos com morfologia o mais 
fidedigna possível. 
 
4 – Conclusão 
 
A elaboração deste estudo permitiu 
entender que sobre a influência das mesmas 
cargas oclusais: os implantes de maior 
comprimento registam menores valores de 
tensão de Von Mises. Relativamente à 
tensão máxima registada sobre os 
implantes, esta situou-se a distal dos 
implantes distais, na zona do colo e na zona 
do pilar protético. Os valores mais altos de 
tensão de Von Mises sobre o osso cortical 
verificaram-se no implante de dimensões 
intermédias (6 mm). 
Neste estudo, foram alcançadas tensões 
ósseas que não são compatíveis com a 
integridade óssea real. Assim, uma análise 
cuidadosa deverá ser realizada aquando da 
utilização de estudos com análise por 
elementos finitos, pois, como foi verificado, 
resultados distintos podem advir de uma 
maior ou menor simplificação dos modelos 
usados. 
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